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医疗废物在线监测维保采购需求
一.技术要求
1. 设备技术参数及服务要求
1.1便携式物联网智能终端设备一套实现与“甘肃省医疗废弃物信息管理系统”对接，并上传数据，具体参数列表如下：
	产品名称
	设备明细
	功能参数
	备注

	便携式物联网智能终端
	医废信息化系统云平台
	符合环保文件要求，医废按科室及类别自动称重上传“甘肃省医疗废弃物信息管理系统”，并且生成院内医疗废物台账。
	按照省卫生健康委《关于加快使用甘肃省医疗废弃物信息监管系统的通知》要求，实现与“甘肃省医疗废弃物信息管理系统”数据对接，并上传数据

	
	手持PDA1个
	符合环保文件要求，安装运行医废院内管理系统，可打印符合医院要求的医疗废物标签.
	质保3年

	
	电子平台称1台
	复合环保文件要求，与手持PDA互联，实现数据一键确认并上传.
	质保3年

	
	标签打印机1台
	复合环保文件要求.打印速度不低于100mm/s.
	质保3年

	
	实现自动双签名
	/
	/

	
	医疗废物收集车维保
	遇配件损坏等情况，收到甲方电话后，1天内解决；大型零部件更换等需延长维修期限的，告知甲方，协商同意后按约定时限完成。整车严重损坏的维修（电机、车体、电池），经甲乙双方确认，甲方自行维修或由乙方维修，甲方按费用实际发生情况支付。常规零部件换配甲方不另行支付费用
	/

	
	耗材
	医疗废物标签热敏打印纸：单价≤0.01元/张，按需供应，根据实际使用量结算。随系统部署赠送1000张。
	/


1.2 便携式物联网智能终端设备一套实现与“甘肃省医疗废弃物信息管理系统”对接，并上传数据，具体参数列表如下：
	便携式物联网智能终端
	医疗废物管理系统
	符合环保文件要求，实现自动称重，数据上传“甘肃省固体废物生态环境保护监管系统”，并生成疗废物管理台账。
	按照省生态环境厅《关于进一步推进危险废物环境管理物联网监控体系建设有关工作的通知》要求和兰州市生态环境《关于推进危险废物环境管理物联网监控体系建设有关工作的通知》要求，实现与“甘肃省固体废物生态环境保护监管系统”数据对接，并上传数据

	
	手持PDA1个
	符合环保文件要求，安装运行医废院内管理系统，可打印符合医院要求的医疗废物标签.
	质保3年

	
	电子平台称1台
	复合环保文件要求，与手持PDA互联，实现数据一键确认并上传.
	质保3年

	
	标签打印机1台
	复合环保文件要求.打印速度不低于100mm/s.
	质保3年

	
	自动称重及标签打印的软件系统
	复合环保文件要求，数据上传“甘肃省固体废物生态环境保护监管系统”。
	/

	
	耗材
	危险废物标签热敏打印纸：单价≤0.15元/张，按需供应，根据实际使用量结算。随系统部署赠送1000张。
	/




二.商务要求
2.1实施期限：中标后15日内完成设备的送货、安装、部署工作。
2.2付款方式：服务第一年，硬件配备满足正常工作需求，软件调试符合省卫生健康委、省生态环境厅平台要求后，支付合同首年费用的90%款项，预留10%为质量保证金，一年质保期满付清尾款。第二、第三年服务费用，待服务结束后一次性支付当年服务费。
2.3质保期：本次维保采购时限为3年，首年费用限价为2.5万元（包括基础软硬件和首年维保），第二、第三年两个系统软硬件及后续服务维保费用限价1万元/年。耗材费用根据实际使用情况支付。项目内所有设备（含配套附件、附属设备等）质保三年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供相关质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。
三.售后服务
3.1合同服务期限内无偿对提供的产品进行服务，对其出现的系统故障及软件兼容性问题进行处理。
3.2配备专职售后服务工程师，如实提供售后工程师名单、联系方式等证明材料。接到院方报修 2小时内响应，24小时内抵达现场维修。
3.3服务期间，所有乙方提供的硬件（电子秤、手持PDA等），非甲方人为损坏，乙方提供24小时应急设备无条件替换服务，并负责损坏设备维修。。
3.4遇软件故障，乙方提供24小时技术服务。




