病理科仪器及设备检定要求
1. 离心机检定内容：
1、 转速精度；
2、 转速稳定度；
3、 时间计时的准确性；
4、 温度准确范围；
5、 整机噪音是否在控制范围等。
2. 超净工作台检定内容：
1、 空气洁净度；
2、 气流流速、气流模式；
3、 高效过滤器性能；
4、 噪音是否在控制范围；
5、 照明是否达标；
6、 紫外灯性能等。
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